73525 Distance entre pastiles
7.3225.1. B4SEL3

L’amplitude résultant de Pinteraction champ/défaut sur le frou a fond plat situé a la profondeur 13,6
mm est calculée par modélisation (logiciel civa 9.2) pour la valeur nominale de la distance entre
pastilles (1,1mm) ainsi que les bornes du domaine de variation.

, Amplitude (dB)
N Vnominal Vmin Vmax
Trou  fond plat 116 dB 1107 427
MODELISATION DU MESURAGE
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—— Polynomial (Sériet)

:

-1,5 = g

En appliquant une loi de distribution normale (écart-type= incertitude/3) I’incertitude type Z résultante
est:

7.3.2.2.52. 338EL3

On applique le méme raisonnement décrit au § 7.3.2.2.5.1

~ Amplitude (dB)
N Vnominal Vmin Vmax :
Trou 2 fond plat 12dB 122 12 :

MODELISATION DU MESURAGE

y = -2,5x% + 6x - 3,575
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—— Polynomial (Sériel)

En appliquant une loi de distribution normale (écart-type= incertitudes3) I’incertitude type Z résultante
est: 7




